_ D'UNE 
NOUVELLE CONSTRUCTION 2 


Auquel on a ajouts pluſieurs Inven- 
tions tres utiles; 


Tel qu'on le trouve chez PInvenTEUR, 


JEAN GUF HN 


Vis-a-vis la Porte Cochere de Serjeant c- Inn, 
rue de Fleet-ſtreet, a Lo N DRES. 


We E Microſcope Double, reflechiſſant, 
eſt un Inſtrument, dont les plus cu- 
* þ rieux, & les yn habiles en Obſer- 
A vations Microſcopiques, ont toujours 
WD fait grand Cas; pour ſon Excellence 
ſinguliere, ? a repreſenter une plus grande Portion des 
Objets, que la Lentille convexe ſimple, qui groſſit 
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au meme point; pour la Commodite qu'on a 
de placer PObjet à une Diſtance plus agreable I 
POeil ; comme auſſi pour ce qu'il eſt plus propre, 
que tout autre Inſtrument, a examiner toutes ſortes 
FObjets. Un autre grand Avantage qu'il a, c'eſt 


de faire voir avec plus de facilitꝭ, que tout autre 


Microſcope, les Objets à ceux qui ne ſont point 
encore accoutumes a faire des Obſervations Op- 
tiques. i x 

Mais cet Inſtrument, tel qu'on Fa conſtruit juſ- 
qu'a preſent, n'a pas. laiſſe d'avoir ſes defauts, 


quoique la Structure en ait ẽtẽ varie en pluſieurs 


Manieres differentes. Les moyens, dont ſe ſont 
ſervis depuis pluſieurs Annees le Docteur Hooke, 
Monſieur Mar ſball, & d'autres, pour groſſir a un 
plus haut Degre, en ajoutant enfemble deux ou 
trois Verres differents, ſe ſont trouves ſi incom- 


modes & difficiles x pratiquer, que tres peu de Per- 
ſonnes ont eu la Patience de s'en ſervir. Ce*etoit. 


auſſi avec beaucoup d'embarras qu'on donnoit 
aux Objets une Lumiere ſuffiſante: Dans pluſicurs 


meme de ces Inftruments, on n'avoit pas d' autre 


moyen d' y parvenir, que de placer la Bougie au deſ- 
ſous la Table ou on les plagoit, & qu'il ẽtoit beſoin 
de percer pour cet Effet; & en d'autres, on ſe 


ſervoit d'une bouteille pleine d' eau, & quelques fois 
Pune loupe place a cote, par leſquelles on faiſoit 


paſſer & fecueillir par Refraction la Lumiere du So- 
let] ou de la Bougie. | 


Meſſieurs Culpepper & Scarlet, connoiſſant ces 
Difficultes, trouverent, il y a pluſieurs Annees, le 


moyen de donner Lumiere i FObjet par le moyen 
d'un Miroir place au deſſous, & qui de cette forte 
faiſoit reflechir en abondance la Lumiere, ſoit du 


Soleil, du Ciel, ou de la Bougie. De cette Fagon 
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ils compoſerent ce qu'on a depuis appelle le Mi- 
croſcope Double, reflechiſſant; Inſtrument joli 
par fa Figure; facile a manier, & qu'on a generale- 
ment, & a juſte titre tre eſtimẽ & approuve. Mais 
comme la Perfection ne ſe trouve que par Degres, 
cette Structure, quoique infinement mellieure que 
toutes celles qui Pavoient precedees, eſt encore ſu- 
jette à quelques Incommoditẽs, auſſi bien qu'a des 
Defauts, auquels les Perſonnes les plus connoiſ- 
ſantes ont ſouvent ſouhaitẽ qu'on trouvat des Re- 
medes.=—Premierement, la maniere d' approcher, 
ou de reculer les Lentilles avec leſquelles on obſerve, 
ſe faiſant ordinairement par le moyen d'un Cylin- 
dre de Carton qui ſe gliſſe dans un autre, donne 
neceſſairement a l' Objet des Secouſſes, ſi inegales 
& fi incertaines, que quand on fe ſert des Verres 
qui groſſiſſent beaucoup, a moins que l'on n'y ſoit 
extremement accoutume, on n'eſt plus capable de 
trouver le veritable point de vie, & de s'y arreter 
exactement; & meme les plus adroits le font rare- 
ment d'une maniere ſuffiſante, ſans beaucoup de 
Temps & de Peine; outre que les canons, etant faits 
de Carton ou de Parchemin, font ſujets a senfler, & 
PX ce moyen ne gliſſent plus qu'avec difficulte, 
orſqu'il fait humide; & lorſqu'il fait ſec, ils 
ſe contractent ſi fort, que le Mal n' en eſt encore 


qu'augmente. Un autre Defaut c'eſt, que les 


Pieces, dont on ſe ſert pour obſcrver les Objets 
opaques, en y tranſmettant la Lumiere a travers 
d'un Verre convexe, place à Cote, ne repondent 
as a ce qu'on pourroit en attendre, a cauſe de la 
2Nfticulte qu'on trouve, en pluſieurs rencontres, A 
faire tomber le Lumiere directement fur l' Objet; & 
meme quand elle y tombe, n'ett ce pas tout a fait 
comme on le pourroit deſirer. 
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Enfin, on fe plaint quelque fois, que quoique ja 
Planchette pour placer les Objets devant FInſtru- 
ment, ſoit en pluſieurs occaſions tres commode, ce- 
pendant, pour de certaines Experiences, & des Exa- 
mens particuliers, ou les Corps, dont les Parties 
doivent Etre placces ſous la Lentille à groſſir, font 
grands, & difficiles a menager, les Appuis du Mi- 


croſcope embarraſſent, & devienent tres incom- 


modes a I Obſervateur. 

Comme c' eſt mon propre Intereft, auſſi bien que 
le But que je me propoſe, de faire tous mes Efforts 

ur perfectionner, autant qu'il m'eſt poſſible, tous 
= Inſtruments dont je fais Negoce ; je nay. pas 
ceſſẽ de m 'appliquer, en toutes occaſions, a 
remedier a ces Inconvenients, & prevenir les 
Secouſſes, & les Mouvements inegaux, dont on 
a deja parle. J'ai fait de ces ſortes de Microſcopes, 
dans leſquels, par une Vis au bas du gros Canon, on 
pouvoit ajuſter le Foyer de la Lentille tres facile- 
ment : Mais comme il falloit tourner le Corps en- 
tier de Finſtrument pour bien ajuſter ce Foyer, 
1] arrivoit fouvent, que FObjet ne fe trouvoit 
plus exactement dans fa Place, deſorte que le De- 
faut quoique beaucoup diminus par ce moyen, 
n'ctoit pourtant pas entierement COrTIZE. 

J'y ajoutai pareillement un Miroir ooncav 
d'Argent, pour ctre applique a chaque Lentile 
ou Verre A groſſir, ce qui repondoit fort bien; 
mais il ne myetoit pas encore pofſible d'òter les 
Appuis, ni meme ſous cette forme de faire repon: 
dre le tout a l' Attente des Curieux. 

Afin donc d' ter entierement tout ſujet de 
Plainte, ce Microſcope eſt conſtruit d'une nou- 
velle Facon : Le Mouvement en ett aife, regu- 
lier, & ferme. On trouvera * manicre de l'ajuiter 

tres 


tres commode, ſoit pour les Objets opaques, ou 


autres, la Planchette erant debaraſſce, & propre à 


recevoir toutes ſortes d' Objets; & a Pegard de 


ſa Figure en general, on ſe flatte qu'elle ne par- 


roitra pas deſagrẽable. Je ſoumets le tout tres hum- 
blement au Jugement des Connoifteurs, dont je 
me promets la Bontẽ, & dont je ſuis, avec un De- 
vouement parfait, 


Le ires humble, 


& tres obeiſſant Servi teur, 


| JEAN CU F x. 
Fleet fret, le 20mg 
de Septembre, 1744. 
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A. Repreſente le Corps du ech, fait de 


Cuivre, ainſi que font preſques toutes ſes par- 
ties, et ſoutenu par un Bras aa, ayant au bout 
un grand Collier circulaire, ou ce Corps eſt 
fc, & dou Fon peut le retirer fans Difficulté. 


Ce Bras eſt attachẽ au Pilier mobile 4 


vient de ſa partie ſuperieure. 


B. Pilier long & droit, applati & quarré, forte- 


ment attache Par des Vis au Piedeſtal de bois 
II, d'une Bocte oblongue bb, qui ſoutient toute 


la Machine. 


Jiroir 2, dans le Piedeſtal, qui contient toutes 
les pieces det ches pour ajuſter FInſtrument. 


C. Autre Pilier de la mcme forme & Groſſeur 


& ſe baiſſe avec le Corps du Microfcope, ſe- 
lon que I Occaſion le demande; ſon bout en- 
trant dans la Botte hh, pendant qu'un de ces 


cotẽs ſe gliſſe toujout s applique parallelement 
au mime cots du pilier B. 


long & preſque regulier, quand ils ſont pla- 
cès dans la Boete h, qui eſt faite exprcs pour 
les recevoir. 


haut du Pilier fixe B, & S'arrete la, comme it 
{rot inutile de les ſeparer. 


ots il 5 a un Bout A-vis 2, pour le fixer au 
Paier B, & empecher que le Pilier S gliſſe, 


* "quand le N Aicroſcope eſt Place à une Fiſtancc à 


peu pics cxacte, «par le moyen des fix Chiffres 
ſur 
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que le Pilier B, mais plus court. Celui ci ſe leve 


Ces deux Piliers forment en >mble un Quarrẽ 


Le Pilier mobile C, ſe peut lever juſques au 


D. cr quarrẽ qui entoure les deux Piliers B 
et C; & fe ghite deſſus de haut en bas, d'un 
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fur le Pilier B, qui repondent aux memes Chif- 
fres, ſur les ſix Lentilles a groſſir. 


E. Vis fine, pour ajuſter le Microſcope apres que le 
Collier D eſt arrctc, qui en tournant le Bouton 
c, à droit ou à gauche, approche, ou recule la 
Machine de PObjet, par un Mouvement aiſe, 
ferme, & preſque inſenſible; de tagon que le veri- 
table Foyer fe trouve facilement, & que l'Inſtru- 
ment fe fixe ſans Secouſſes, & avec la plus 


grande Juſteſſe. 


F. Lame plate & horizontale, attachee au Pilic# 
B, ayant au milieu un trou circulaire 4, au 
deſſus duquel le Corps du Microſcope eſt ſuſ - = 
pendu perpendiculairement. I 

- _Ceſt1ciFendroit ou toutes ſortes d' Objets dot- 
vent Etre placces pour ctre examinces. On trou- l 
vera cette piece beaucoup plus commode que 
celle du Microſcope double ordinaire, ou les 2 

Appuis embaraſlent tort ſouvent. | _ 


G. Miroir concave, enchaſſe dans une Boëte de 
Culvre, qu 1 ſe tourne dans un Demi-cercle 7, fur E 
- deux petites Vis. Au bas du Demi-cercle, il y a 2 
une petite Cheville, qui entre dans un Trou e, au WM 
Centre du Piedeſtal, et qui lui permet un MouveS 
ment vertical & horizontal, a l'aide deſquels on = 
peut faire reflechir la Lumiere du Ciel, ou d'une 1 
Bougie, directement ſur l Objet qu'on veut exa- 
miner. 


H. Loupe double convexe, qui, en tournant ſur 
deux Vis, tranſmet la Lumiere pour aider a 
eclaircir les Objets opaques, quand la Piece 
longue & cylindrique /, eſt placce dans le Canon 
4 Rell ort qui eſt attachẽ au Coin de la Piece F. 

| I. Cylindre 


To» 


N = 
= CY 


C 
I. Cylindre creux, & ouvert de chaque Cote, au 
bout duquel eſt attach a-vis un Miroir con- 
cave d'Argent Y, percẽ au milieu. Ce Cylin- 
dre ẽtant gliſſe fur la Trompe du Microſcope i, 
eſt ajuſte à la Lentille a groſſir, dont on fe ſert, 
ſelon les Chiffres marques ſur la Trompe, & 
qui ſervent a conduire, comme on Venſeignera 
dans la ſuite, la Lumiere reflechie du Miroir 


d' Argent directement ſur les 175888 8 
qu'on examine. 


4 Wn 


K. Petite Lame d'Ivoire, percee 5 quatre Trous 
ronds. Ce Microſcope a huit de ces Lames, ſix 
deſquelles ſont garnies d' Objets entre deux Talcs 
tranſparents. Mais les Curieux en peuvent 
avoir autant qu'il leur plaira, pour y placer eux 
memes des Objets nouveaux. | 
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L. Machine inventee pour ſoutenir ces Lames 
d'Ivoire. Elle conſiſte d'un Fil d'acier ſpiral, Ar- 
retẽ entre trois petites Planchettes de Cuivre, Pune 
deiquelles eſt mobile, pour recevoir les Lames : 
la Tige, ou Piece ronde au deſſous, s accommode 
exactement au Trou rond 4, dans la Planchette 
F, & doit y etre polſce W on s'en ſert. 


M. Petite Pole de Cuivre, pour attacher un 
Eperlan, Goujon, ou autre petit Poiſſon, quand 
on veut obſerver la Circulation du Sang dans 
la Nageoire de ſa Queiie. Pour cet Effet, cette 
Nageoire doit ètre etendue deſſus I' Ouverture &, 
qui eſt à fa plus petite extremite. Ayant en- 
ſuite paſſe le petit Bouton /, par la Fente m, A 
travers d'un Coin de la Palette F; le Reſſort, 7 
qui eſt au fond de cette Piece, Farreſte, & le 7 
preſente commodement a la veüe. Si le Poiſſon 
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Sagite fro, les quatres petits Trous au bout 
de la Poelle fervent a paſſer des Fils, ou des 

tites Cheyilles de Bois, pour aider a ſerrer 


plus fort le Poiſſon avec le Ruban, & Yem- 

. pecher de ſe debattre. „ Y 
N. Tuyau de Verre, plus commode que la Poelle, 7 
pour obſerver la Circulation du Sang dans la 3 
Queue. d'un Lezard, ou d'une Anguille, ou | 4 
dans la Membrane qui joint les Doigts de la 1 


Patte de derriere d'une Grenouille. L' Ani- 
mal etant bien ẽtendu au dedans du Tuyau, 
on gliſſe ce Tuyau par deſſous le Trou 4, 
qui eſt au milieu de la Planchette F, ou il y 
2 deux Reſſorts, & un Creux pour le ſoutenir; 
& on place de cette fagon l' Objet directement 
ſous la Lentille. On voit une Grenouille re- 
preſentẽe dans le Tuyau de Verre, pour faire 
voir dans quelle Attitude elle doit etre 
placee. W | | 
ll y a quatre ou cinq de ces Tuyaux de dif- 
ferentes groſſeurs, & la groſſeur de PObjet 
determine celui dont on ſe doit ſervir. Mais 
en general, moins P Animal aura d' eſpace pour 
ſe remuer, il ſera plus facile de le menager, 
& il en reſtera plus tranquille pour ſe laiſſer 
examiner. l y 

n. Longue Piece de Fil d' Archal, ayant 
un Ecrou pour tirer le Coton que l'on met 
dans les Tuyaux, pour les empecher de ſe 
caſſer: Et auſſi pour les nettoier lors qu ils 
ſont ſales, en les frottant en dedans avec 
un peu de Coton enyelope autour de 
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O. Verge d' Acier -pointue à un bout, & ter- 
mine à l'autre par une Pincette à reſſort: 
Cet Inſtrument ſert à tenir, ou à fixer les 
Objets; la Verge monte & deſcend dans un 
Creux i reſſort o, attach à un charniere avec 
un bout court & rond qui saccommode 1 
| un Trou dans la Fente n, fur la Plan- 
| Fheats .. age e 


P. Petit Blac d'Ivoire, blanc d'un Cote & 
noir de l'autre, pour y placer les Objets ſelon 
leur Couleur, avec un Trou, pour y fixer la 
pointe de la Verge O: Le Sable, Jes Sels, & 
autres petits Corps ſemblables, ſe placent ſur 

ce Bloc pour les obſerver à la Lumiere re- 
flechie du Miroir d'Argent 5. Il eſt petit, 
alin d'intercepter le moins qu'il eſt poſſible 
des Rayons reflechis par le Miroir G. Par 
cette Invention on voit les Objets opaques 
tres facilement. . 
Q& Q. Deux — Cellules dans leſquelles 
ſont fixez les Verres, ou Lentilles qui fervent 
a groſſir les Objets. Ce Microſcope en a fix 
| qui groſſiſſent aux degres differents,qui peuvent 
4 convenir aux Objets qu'on veut obſerver; 
7 on les fixe par un Vis au bas de la Trompe , 
comme on voit dans la Figure. . 


TE R. Cone de Cuivtre, qu'on fixe au deſſous du 
R - Millen de la Planchette F: On s'en ſert prin- 
cipalement avec le premier,” le ſecond, ou le 
troiſieme Verre, & pour regarder les Objets 
les plus tranſparents: L Experience nous fai- 
fant voir que ces ſortes d'Objets fe voyent 
25 giſtipctement, en arrętant une partie des 
20 Rayons 
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m Rayons obliques, reflechis par le Miroir con- 
1 cave. Cette meme maniere darreter les 
is | Rayons eſt auſſi d' uſage pour mieux ob- 
5 ſerver la Circulation du Sang; mais on ne peut 
= pas ſe ſervir du Cone & des Tuyaux de Verre 
9 au mEme Tems; & il y a alors pour cela, 
deux ou trois Pieces de Carton mince, A dif- 
E ferentes Ouvertures, pour couvrir le Miroir, 
9 & arreter de cette fagon les Rayons qui vien- 
7 droient de ſes Extremiten. 
3 L'Experience fera bientot voir la neceſfite 
1 d'accommoder la Lumiere. & le Verre a 
FObjet: En certains Cas, l'on ne peut avoir 1 
trop de Lumiere, & en d'autres, lors que 1 
PObjert n'a que peu, ou point de Couleur, 
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1 tres peu de Rayons ſuffiſent, & Pon n'en | 
M peut preſque pas voir le Contour, a moins : 


. que la Lumiere ne vienne que d'un point 
9 JJ RT 54 Berea 
j ö En obſervant ces Regles on ne manquera 
$ pas de voir les Objets avec beaucoup d' Agree- 
ment; ſans quoy les Meilleurs Verres du Monde 
ne paroitroient que tres mediocres. 


1 q 
. S. Cellule, ou Boëte ronde, pour enfermer des 
$ Puces, Vers, Poux, ou autre Objets vivants f 
; entre deux Verres, dont Pun eſt concave & . 1 
1 I l'autre plat. | | 
= - Lorſqu'on veut examiner. un tel Objet, 


f | * 

cette Bocte fe place au deſſus de Trau 4, au 4 

1 millieu de la Planchette F, apres avoir cou- 
= vert ce Trou avec le.Verre rond & plat , & 3g 


alors avec un peu de Mouvement on trouve : 


1 - facilement l' Objet. 


3 j | p . Verr C 


4 121 


T. Verre Concave, propre a recevoir une pe- 
tite Goute de quelque Liqueur, ou autre 
Objet, pour obſerver ſelon POccaſion. 


v. Vaiſſeau de Verre cylindrique, pour ob- 
ſerver dans une petite Cuillieree d Eau, 1 


Animalcules les Plus Sx que 5s 7 Zo 
vent. 


W. Boete d'Ivoire, double, avec deux Cou- 
vercles, qui ferment: a· vis, un à chaque Bout; 
cette Boëte ſert à mettre pluſieurs Feuilles 
tranſparantes, & auſſi des Cercles de Cuivre, 
pour les fixer dans les Lames d'Ivoire. 


X. Pincette pour prendre, & guſts P Ohjer 
qu'on veut examiner. 


V. Loupe Aa groſſir qu'on tient de la Main; 
tres utile pour preparer les Objets, pour les 


ajuſter au Microſcope; & en pluſieurs autres 
Occaſions. 


Z. Pinceau, qui ſert a nettoier bes Verres; ou 


a prendre une. Goute de Liqueur- pour exa- 
miner; Fautre Bout, qui eft de Plume, ſert 


à Oter la Craſſe ſeche, qui 1 8'y at- 
tacher. 


Ayant donné la Deſcription de toutes les 
Parties de ce Microſcope, & enleigne ſi ample- 
ment la maniere de Pajuſter ; les Inſtructions 


pour obſerver les Objets ſeront tres Courtes & 
taciles. 


Si 
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Si vous voulez examiner quelque choſe dans 
1 une des Lames d' Ivoire; mettez votre Lame 
Z entre les plaques de Cuivre dans la Machine L, 
et placcz la dans le Trou rond 4, au millieu 
; de la Planchette F; : enſuite fixez la Lentille, ou 
le Verre à groſſir, dont vous voulez vous ſer- 
2 vir, au Bout de la Trompe, & placez le deſſus 
= du Collier -quarre D, au Chiffre du Pilier B, 
1 qui repond a celui qui eſt ſur le Verre a groſſir. 
———Suppolcz, par Example, qui vötre Verre 


A - 


porte Nꝰ g, alors il faut faire gliſſer le 
deſſus du Collier D, juſqu'à ce qu'il reponde | 
exactement au Chiffre 5, ſur le Pilier B; arrètez 2 
le la, en tournant la Tete de la Vis 3, & apres 7 
avoir bien donnẽ la Lumiere a l' Objet, par le 
moyen du Miroir au deſſous, ſi il ne ſe voit pas 
aſſẽz nettement, tournez encore la Vis E, qui ſert 
à ajuſter, d'un Sens ou de l'autre, juſquꝰæ ce que 
vous voiez votre Objet, parfaitement diſtinct; 
& cect le fera facilement ſans Secouſſes, ou Dan- 
ger de deranger VObjet. 2 Sn 
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VB Mais fi FObjet, que vous examinez, eſt fixe 
2 la point de la Verge d' Acier O, ou dans le 
Tuyau de Verre N, comme le Tuyau ſe met 
au deſſous de la Planchette, & que la petite 
Verge ne ſe tient pas au mème Endroit ou Von, 
place les Lames d'Ivoire, il ne faut plus avoir 
egard au Chiffres du Pilier B, mais il faut 
monter ou deſcendre le Corps du Microſcope, . 
juſqu'à ce que vous approchẽz de ſon Foyer; 

& alors il ſera bien facile de Py mettre exacte- 

ment, par le moyen de la Vis à ajuſter. 
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Si vous voulez obſerver un Objet opaque, fixẽz 
le petit Bloc d'Ivoire P, ſur la pointe de la 
| Verge 
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Verge O, & fi VObjet approche du blanc, 
mettez le fur le Cote noir, & sil eſt noir, ſur 


le Cote blanc; attachez enſuite le Cylindre 
creux I, avec le Miroir d'Argent , fur la 
Trompe du Microſcope ; faitez toucher le haut 
du Cylindre creux, au chiffre marque fur la 
Trompe, qui repond a celui du Verre 
dont vous vous ſervẽz, faiſant- monter ou de- 
ſcendre le Microſcope, juſqu'à ce que vous 

voiez P' Objet a peu pres diſtindt; & YVayant ar- 
retẽ, en tournant la Tete de la Vis 3, comme 
on l'a deja enſeignẽ, vous trouverez le Foyer 
exactement, par la Vis à ajuſter. Par ce moyen, 

J Objet ſe preſente d'une maniere tres agreable ; 
car les Rayons reflechis du grand Miroir, qui 
paſſent a Fentour de PObjet, ſont reflechis, une 
ſeconde fois, par le petit Miroir d'Argent, & 
FObjet en eſt tellement eclairci, qu'il paroit & 
en Couleur & en Forme d'une Beante parfaite: 
Quand l Objet eſt trop grand pour ce Miroir, on ſe 
ſervira du Verre Convexe H, pour y faire paſſer 
la Lumiere de la Bougie ou celle du Soleil. . 


Il eſt bon, de tenir la Vis à ajuſter, paſſce 
comme a moitiẽ par le trou du Collier quarrẽ 
D, afin d'avoir toujours aſſẽz de Place pour la 
tourner, d'un ſens, ou de Tautre, felon POcca- 
ſion. 


Les deux Verres dans le Corps du Microſcope 
doivent en Etre retires, de tems en tems, & 
etre ſoigneuſement nettoyes, en les eſſuyant 
avec une Piece de Cuir mou, ou un Morceau de 
Linge; apres avoir ſouflé deſſus, ſechéz les 
bien, avant de les replacer, & aycz grand Soin. 

FI de 
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de ne les pas ſalir avec les Doigts. S'il s'y FE: 
tache de la Craſſe ſeche, lavez les avec de PE{- 


prit de Vin. 


Les Verres 3 groſſir dans les petits Cellules, 
doivent auſſi etre ſouvent nettoyes avec le 
Pinceau, & ſi cela ne ſuffit pas, otez les pour les 


eſſuier, apres avoir auſſi ſouflẽ deſſus; car ſi il 


$'y attache de la Poudre, de la Pouſſiere, ou de 


la Craſſe, on ne poura plus voir les Objets di- 


ſtinctement. 
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